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POPULATION AND USE LIMITATIONS

Tenortho devices are generally indicated for use on adults 
over 12 years of age. The product should only be used for 
the intended purpose (see instruction leaflet, section 
"Indications"). Some devices that have a range of paediatric 
sizes or are made to measure can also be used on children 
from 3 years of age. Caution is recommended and medical 
advice should be sought before using any devices that may 
interfere with the maternal womb in pregnant women 
(collars with sternal-dorsal stabilisers, lumbar belts, corsets, 
shoulder and hip braces, etc.). Particular attention and 
careful medical assessment should be paid to the use of 
braces that may interfere with breathing in patients with 
pathologies or respiratory difficulties (hyperextensors, 
corsets, collars, shoulder braces, etc.). The product that 
includes magnetotherapy (TO1308MG - TENOMAG) should 
not be used in pregnant women nor in people with 
implantable devices (pacemakers, defibrillators or fixed 
implants). Refer to the instructions for use from the 
manufacturer of the magnetotherapy device.


MAINTENANCE

If possible, remove splints and metal frames before washing. 
Hand wash in warm water with mild soap; then rinse it with 
clean water. Dry away from heat sources. Contact your 
orthopaedic technician in case of problems or worn out parts 
that need to be replaced. Do not dispose the product in the 
environment.


PRECAUTIONS FOR USE

The device must not create pressure on any part of the body 
that is injured or swollen. Consult an orthopaedic technician 
if there is any doubt about the application. Do not wear the 
device near open flames.


HEALTH SURVEILLANCE

In the interests of continuous health surveillance to ensure 
the safest possible use of Tenortho products, please report 
any severe adverse reactions that occur during the use of the 
product by sending an email to:

ufficiotecnico@tenortho.com


Also report the event to the competent authorities.  


WARNINGS

The device must be indicated or prescribed by a Physician 
and applied by an Orthopaedic Technician, who is the 
competent figure of reference for both application and 
information on safe use. The application must be carried out 
with the utmost care to ensure efficacy, tolerability and 
correct functioning. Any structural or other modifications 
must be decided by the Physician and carried out by the 
Orthopaedic Technician. Personal use of the product is 
recommended. Direct contact of the device with the skin 
may cause redness or irritation to very sensitive persons. Do 
not place the product on injured skin. Contact your doctor 
immediately in case of intolerability.


DISPOSAL

Do not dispose the product in the environment. Dispose of 
the product in accordance with the waste laws of your 
municipality and/or State. The product does not present a 
risk of contamination.


WARRANTY 

Tenortho certifies that the product has been manufactured 
correctly, that top quality materials have been used, that all 
the necessary tests have been carried out and that it 
complies with the standards and laws in force. Tenortho 
undertakes to remedy any defect, lack of quality or lack of 
conformity of the Products imputable to itself, occurring 
within 6 (six) months from the delivery of the Products and 
communicated promptly and in any case no later than seven 
days from the discovery of the defect or fault. Tenortho may 
choose to repair or replace the Products found to be 
defective. Products replaced or repaired under warranty 
shall be subject to the same warranty of 6 (six) months from 
the repair or replacement. Defects of conformity and, 
therefore, the legal warranty, do not include any defects or 
damage caused by accidental events or by the User's 
responsibility (such as, by way of example but not limited to, 
carelessness, lack of or incorrect cleaning) or by use of the 
Products that does not comply with their intended use, or by 
normal wear and tear. Keep packaging, labels and purchase 
receipt to ensure proper batch traceability.

Do not bleach
Hand wash in

warm water

Do not iron
Do not 


tumble-dry
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DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole. Il 
design innovativo, la struttura realizzata in un particolare mix 
di materiali plastici, la pratica chiusura a velcro, fanno di 
questo tutore la soluzione immediata alle necessità di 
supporto del piede. Facile da indossare, dall'ottima vestibilità 
grazie alla forma anatomicamente avvolgente, assicura la 
giusta spinta nelle attività giornaliere.


CARATTERISTICHE

• Struttura plastica con aggiunta di fibra di carbonio 

anatomicamente avvolgente. Imbottitura di protezione al 
polpaccio. 


• Chiusura a velcro. 

• Se strettamente necessario, modificabile a caldo. 

DESTINAZIONE D'USO

Dispositivi medici non invasivi terapeutici atti a correggere 
problemi posturali o effettuare stabilizzazione degli arti.


INDICAZIONI

Cadute flaccide del piede • equinismi spastici di media entità.


APPLICAZIONE

1 Infilare il tutore nella calzatura.

2 Indossare la scarpa con il tutore.

3 Avvolgere l'imbottitura sulla gamba a livello del polpaccio.

4 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e stringere il 
cinturino a velcro. 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POPOLAZIONE E LIMITAZIONI D'IMPIEGO

Gli ausili di Tenortho sono generalmente indicati per 
l'impiego su soggetti adulti oltre i 12 anni d'età. Utilizzare il 
prodotto solamente per le destinazioni d'uso indicate (v. 
foglio istruzioni, sezione "indicazioni"). Alcuni dispositivi che 
presentano una gamma di taglie pediatriche o realizzati in 
"su misura" possono comunque trovare applicazione anche in 
soggetti a partire dai 3 anni. Si raccomanda cautela ed il 
preventivo ricorso al parere di un medico, nell'impiego in 
donne in gravidanza per tutti gli ausili che possono 
presentare interferenze con il ventre materno (collari con 
stabilizzatore sterno-dorsale, cinture lombari, busti, corsetti, 
tutori di spalla e di anca…). Allo stesso modo, particolare 
attenzione ed una attenta valutazione medica, va dedicata 
all'impiego di tutori che possono interferire con la 
respirazione nei pazienti che presentano patologie o 
difficoltà respiratorie (iperestensori, busti, corsetti, collari, 
tutori di spalla...). Il prodotto che include la magnetoterapia 
(TO1308MG TENOMAG) non deve essere impiegato in donne 
in gravidanza né in soggetti portatori di dispositivi 
impiantabili (pacemaker, defibrillatori o impianti fissi). 
Riferirsi alle istruzioni d'uso del fabbricante del dispositivo di 
magnetoterapia.


MANUTENZIONE

Rimuovere prima del lavaggio, se possibile, le steccature e i 
telai metallici eventualmente presenti. Lavare a mano in 
acqua t iepida, con sapone neutro; r i sc iacquare 
accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di 
calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di 
problemi o componenti usurate da sostituire. Non 
disperdere nell'ambiente.


PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che 
presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al 
t e c n i c o o r t o p e d i c o n e l c a s o c i f o s s e r o d u b b i 
sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di 
fiamme libere.


SORVEGLIANZA SANITARIA

Nell'ottica di una continua sorveglianza sanitaria per 
garantire la miglior sicurezza dell'impiego dei prodotti 
Tenortho, si prega di segnalare qualsiasi grave effetto 
avverso insorto durante l'impiego del prodotto inviando una 
mail all'indirizzo: ufficiotecnico@tenortho.com


Segnalare inoltre l'evento alle Autorità competenti.


AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere utilizzato su indicazione del medico 
e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura 
competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le 
informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere 
effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, 
la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali 
modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise 
dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia 
l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del 
dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni 
a persone molto sensibili. Non posizionare il prodotto su 
cute lesa. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in 
caso di intollerabilità.


SMALTIMENTO

Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in 
accordo alle leggi vigenti in materia di rifiuti del proprio 
comune e/o Stato membro. Il prodotto non presenta rischi di 
contaminanti.


GARANZIA 

Tenortho certifica la corretta costruzione del prodotto, 
l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti 
i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi 
vigenti. Tenortho si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, 
mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui 
imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei 
Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro 
e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto. 
Tenortho potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti 
risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia 
saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a 
partire dalla riparazione o sostituzione. Sono esclusi dai 
difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, 
eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti 
accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo 
semplificativo e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata 
pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa 
destinazione d'uso, ovvero da normale usura. Conservare 
confezioni, etichette e scontrino d'acquisto per garantire la 
corretta tracciabilità del lotto.


ITA

Non candeggiareLavare a mano

in acqua tiepida

Non mettere 

in asciugatrice

Non stirare
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DESCRIPTION 

Medical orthopaedic brace, light and comfortable. The 
innovative design, the frame made of a special mix of plastic 
materials and its easy Velcro closure, make this brace the 
right solution for foot neurological pathologies treatment. 
Easy to wear, with its anatomical shape has a great fitting 
and it's portable during daily activity.


CHARACTERISTICS 

• Plastic frame anatomically shaped. 

• Calf protection padding. 

• Velcro closure.

• Heat moldable if necessary.


INTENDED USE

Therapeutic and not invasive Medical Devices, capable to 
correct postural problems or capable to stabilize limbs.


INDICATIONS

Drop foot and minor spastic equinus problems.


APPLICATION

1.Put the brace into the shoe.

2.Wear the shoe with the brace.

3.Wrap the padding around the calf.

4.Make sure that the brace is well placed and fasten the 

Velcro band. 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